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Sistema de Alerta Temprana 
Formulario de comunicación de ocurrencia  

 
Fecha de lo ocurrido:  30/01/2021 

       
Lugar del hallazgo: No disponible. 

 
Nombre de la Entidad denunciante: Laboratorio de Sustancias Controladas de la División de 
Análisis Técnico y Científico Forense, PNC. 
 
Datos de contacto de la persona que denuncia:  
 
Nombre: Lic. Ledda Portillo de Henriquez.      
 
Cargo que desempeña: Jefe de Laboratorio de Sustancias Controladas, DATCF 
 
Teléfono:  +503 25292427   E-mail: ledda.portillo@pnc.gob.sv 
 
Tipo de ocurrencia: Sobre averiguar  
 
Sustancia sospechada: 557 tabletas redondas color rosado. 

 

Tipo: Las tabletas color rosado de la Evidencias 2.2 contienen Anfetamina y 3,4-

Metilenedioximetanfetamina (MDMA), conocida como Éxtasis. /// 

 
Descripción: 557 tabletas redondas color rosado con bordes ranurados, ranura central 

en una cara y diseño de una corona en la otra cara, empacadas en plástico 
transparente y papel carbón. 
 
Fotografía:  
                                     
 

 

 
      
 

 
 

 
                            

  
 

 
 

Método de detección: Desconocido  
 
Forma: tabletas 
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Identificación por laboratorio   
 
Nombre del Laboratorio: División de Análisis Técnico Científico Forense de la Policía 
Nacional Civil 
 
Fecha de análisis: del 25 al 28 de Enero del 2021  
 
Método de identificación: Análisis de Sustancias Controladas en Materiales Incautados 

por el Equipo RAMAN TRU NARC, MET-03-SSC-07. Análisis de Anfetaminas y 
Sustancias afines en materiales incautados. MET-03-SSC-09. “Screening” Analítico 
Forense de Sustancias Controladas Utilizando Técnicas Instrumentales, MET-03-
SSC-15.  

Utilizando los equipos: Balanzas, Espectrómetro RAMAN, marca Thermo Scientific, 
modelo TruNarc, Cromatógrafo de Gases marca Agilent, modelo 7890B con Detector 
de Espectrometría de Masas marca Agilent, modelo 5977B y Reactivos Químicos. 
 

Pureza: Por el momento no se tiene la metodología para determinar la concentración en 

este tipo de Sustancias, solamente en Cocaína y Heroína. 

Diluyentes detectados: No se detectaron 

Adulterantes detectados: No se detectaron 

 

Fecha de reporte: 20/05/2021  


